
细胞培养室管理规则 

 

一、 细胞培养室是进行各种细胞培养的净化级实验室，所有进入实验

室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度，接受实验室管理人员

的管理。 

二、 细胞培养室主要供本院师生使用，不对外开放，其他人员如确实

需使用细胞室必须预先征得实验中心主任同意。 

三、 进出细胞室实验需要严格登记。如有不符合实验室工作和生物安

全要求的，细胞室管理人有权责令整改。 

四、 使用人员需熟悉细胞培养室及设备的使用规范，方可获准进入细

胞培养室进行实验。严禁未经许可擅自进入细胞培养室或使用相关

设备。 

五、 细胞培养室正常使用过程中，进出实验室的器械和样品需通过传

递窗，严禁随身带入。在细胞培养室内不得进行微生物等其它易污

染物的培养，禁止从事任何高危生化实验。 

六、 实验人员按照各类设备使用规则操作并保持设备清洁。设备未经

许可不得擅自开关。设备仪器出现故障或发生事故，应及时向实验

室负责人报告，安排专业人员进行检修。 

七、 实验课程结束后，须从设备中清理出所有物品并带出细胞培养室；

清理垃圾，整理各类台面，并按各类设备操作规范做好清洁消毒，

以保持细胞室的洁净度。 

 

 



附一：细胞培养室使用注意事项 

 

一、 实验前准备工作：1、用细胞培养室专用拖把和抹布，用加入少

量 84消毒液的水，清洁消毒；2、开启紫外灯消毒半小时；3、关闭

紫外灯 40分钟后，开启洁净过滤系统及空调，让室内洁净度达到实

验要求。 

二、 为保证细胞培养室清洁，进入细胞培养室必须在隔离间更换拖鞋

（或一次性鞋套）、实验服、口罩。 

三、 进出细胞培养室要迅速并随手关门，隔离间大门与无菌室大门不

能同时开放，否则失去隔离效果。 

四、 实验结束后，显微镜与配套电脑用抹布（不能用消毒水）擦干净，

只需紫外消毒，显微镜头用无水乙醇清洁；二氧化碳培养箱、生物

安全柜与冰箱须用 75%的酒精进行内部清洁。 

 

附二：细胞培养室主要仪器的操作注意事项 

 

1、二氧化碳钢瓶使用 

（1） CO2钢瓶应由老师进行操作，学生不得随意自行开关。 

（2） 使用前打开 CO2钢瓶开关，顺时针是打开开关并增大压力，逆时针

是关闭阀门，使压力维持在 0.05MPa，最大绝对不能超过 0.1 MPa，

否则 CO2会冲破过滤膜，学期课程结束后，逆时针旋转开关，关闭

CO2通道，使压力为 0。 

（3） 当 CO2钢瓶供气不足时，应及时更换 CO2钢瓶，换下的空钢瓶应挂

上写有“空”字的纸牌。 



2、二氧化碳培养箱的使用 

（1） 培养箱使用前检查里面是否有水，如果有水，需要抽取干净，然

后用 75%的酒精棉球把培养箱内部擦洗干净，包括玻璃门。 

（2） 加入矿泉水或者蒸馏水，不能加超纯水，水量不能超过警戒线。 

（3） 若长期没用过，需要进行高温灭菌，程序为箱门关门状态下点击

高温灭菌按钮（左边），开门 30 秒左右，听到滴的一声，关门点

击开始按钮，进行自动校准，大约需 10小时回到正常状态，可以

放入培养物品进行培养。 

（4） 培养过程中尽量不要频繁开门。 

（5） 如果进行了高温灭菌程序，一定要进行自动校准，但是如果使用

自动校准，不一定要进行高温灭菌。同时要注意这两个程序的顺

序不能改变，高温灭菌在前，自动校准在后。 

（6） 培养箱的外部可以用干净的湿毛巾擦拭干净，不能用 84 消毒液，

酒精不能擦 洗屏幕和塑料。 

（7） 学期课程结束后，先把培养箱中的水抽吸干净，然后关电源，关

闭二氧化碳进气阀门，待箱内晾干后关箱门。 

3、生物安全柜的使用 

（1） 参阅国家标准和相关文献，生物安全柜的使用和限制应该解释给

所有可能的使用人员。应给工作人员分发文字形式的操作方法或

安全或操作手册。特别要申明，安全柜不能保护操作者免受溢出、

破损或差的试验技能所造成的风险。 

（2） 安全柜如果工作不正常一定不要使用。 

（3） 安全柜在使用中玻璃观察面板一定不要打开。 

（4） 安全柜中的仪器和材料一定要保持最少，不要阻塞柜中的空气循

环。材料在放入柜中的工作区域之前要进行表面净化。 

（5） 所有的工作都必须在工作面的中间和后部进行，应通过观察面板

可看到。 



（6） 操作者后面的走动应尽量减少。 

（7） 操作者不应该胳膊频繁进出而干扰空气流动。 

（8） 前面的透气孔不要用短笺、吸管或其他材料堵塞，因为这会破坏

气流，可能引起材料污染和操作者的暴露。 

（9） 工作完成和每天结束时应该用 75%酒精擦拭生物安全柜台面。 

（10） 工作开始前和结束后柜的风扇至少应运行 5分钟。 
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